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DODATEK MAREC 2020: za namene uporabe meritve temperature človeškega telesa (COVID-19) 

Za meritve temperature na človeku, si obvezno preberite naslednje: 

Pred uporabo naredite test na 
5-10 zdravih ljudeh in sicer pod enakimi

pogoji* kot boste kasneje merili
temperaturo. Pri vseh bo temperatura 

približno enaka in ta temperatura naj bo 
»merilo za zdravega človeka«.

Odstopanje pomeni, da ta oseba 
potrebuje vašo večjo pozornost. 

Zaradi varnosti smo izklopili laserski 
žarek. Če ste ga pomotoma vklopili (ali 

bi ga želeli ponovno vklopiti) sledite 
navodilu »dodajanje vrednosti«. 

POMEMBNO OPOZORILO:  
laserski žarek lahko trajno poškoduje 
vid, ne uperjajte žarka direktno v oči! 

Spremenili smo faktor emisivnosti 
Iz prednastavljenega faktorja 0.95 smo 

nastavili na faktor 0.98, ki je tudi 
emisijski faktor kože. V kolikor želite 
spremeniti faktor emisivnosti sledite 

navodilu »funkcija«.  

Razdalja:Točka 
Optimalna meritev je na razdalji 

približno 3-10 cm. Če zaradi varnosti ne 
morete meriti tako blizu, se merjencu 

približajte kolikor pač lahko. Ne 
pozabite na lastno varnost, obvezna 

uporaba zaščitne opreme. 
Opomba: bližje boste, boljši bodo 

rezultati 
*v vročem prostoru bo temperatura kože drugačna kot npr. zunaj na hladnem

OBNAŠAJMO SE TRAJNOSTNO: 

po epidemiji termometer ne zavrzite, saj vam bo zvesto služil še pri nadaljnjih meritvah v vaših procesih. V primeru, da bi želeli termometer ponastaviti (reset), sledite 
navodilu »LCD ERROR sporočila«.  
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